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EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,
die BV50- Baureihe verwendet modernste LIthium-Batterien, die Ihnen eine größere 
Reichweite und eine kürzere Ladezeit ermöglichen. Ab Februar 2026 gehen wir 
einen weiteren Schritt, um Ihnen die Nutzung Ihres HILO BV50 noch bequemer und 
sicherer zu gestalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen die einzelnen Schritte 
vorstellen. 
WWenn Sie Hilfe brauchen oder bei Störungen  irgendwelcher Art wwenden 
Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
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Verwendete Zeichen: 

 ACHTUNG  Bitte Lesen Sie und ggf. Ihre Begleitperson vor dem ersten 
diese Hinweise gut durch, damit Sie jederzeit genügend Energie für die 
Wege haben, die Sie mit Ihrem HILO BV50 zurücklegen wollen. 

SICHEREITSHINWEISE
Halten Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen 
griffbereit!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen 
sorgfältig.. Bei Nicht-Beachtung können ein elektrischer Schlag und 
erhebliche Verletzungen die Folge sein!.

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung
Sicherheitshinweise zum Ladegerät
Sicherheitshinweise zum Laden; Ladevorgang
App einrichten; Ladestandskontrolle

S.2
S.3
S.4
S.5

Flammen und 
Hitze meiden!

Besondere Beachtung
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Technische Hilfe und Reparatur dürfen nur  
von fachkundigem und eingewiesenem 
Fachpersonal durchgeführt werden.
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VASSILLI DAS LADEGERÄT

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS LADEGERÄT:

Ladegerät ist nur für den Gebrauch im Haus in trockenen Räumen 
vorgesehen.

Verhindern Sie, dass Kinder das Ladegerät nutzen oder damit spielen.

Halten Sie das Ladegerät von Wasser und Feuchtigkeit fern. Das Eindringen 
von Wasser kann zu einem Kurzschluss oder einem elektrischen Schlag 
führen.

Vor jeder Nutzung prüfen Sie das Ladegerät, die Kabel und die Steckdose auf 
etwaige Beschädigungen. Sollten Sie solche entdecken, benutzen Sie das 
Ladegerät in keinem Fall. Die Reparatur ist ausschließlich Fachbetrieben unter 
Einsatz von Originalersatzteilen erlaubt. Beschädigte Kabel, Stecker oder ein 
beschädigtes Ladegerät können zu einem Stromschlag führen.

Achtung! Öffnen Sie keinesfalls das Gerät. Es besteht das Risiko eines 
elektrischen Schlages!

Benutzen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von oder auf entflammbaren 
Stoffen (Gardinen, Decken etc.). Die Wärmeentwicklung während des 
Ladevorgangs könnte zum Entzünden dieser Stoffe führen.

Das Gehäuse des Ladegerätes kann bis 41°C warm werden. Vermeiden Sie 
längeren Hautkontakt.

Nie in der Nähe von Flammen oder Glut laden. Für Durchlüftung des Raumes 
sorgen.

Schutzvorkehrungen des Ladegerätes

1. Schutz vor Kurzschluss im Ausgang
2. Schutz vor vertauschter Polarität

3. Schutz vor Funkenbildung
4. Schutz vor Wechselstromüberspannung
5. Überhitzungsschutz durch Reduzierung des 
Ladestroms



!WWir empfehlen den Rollstuhl jede Nacht aufzuladen.! Verwenden Sie nur das mit dem Rollstuhl gelieferte Ladegerät!!

VASSILLI AUFLADEN DES AKKUS

4

VASSILLI

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZUM AUFLADEN: 

Nur das gelieferte Ladegerät verwenden!
Vor dem Laden Rollstuhl immer abschalten! 
Nur in gut belüfteten Räumen fernab von Wärmequellen und Feuchtigkeit laden. 
Nach dem Laden immer den Erfolg des Ladens prüfen. 
Prüfen Sie immer vor dem Laden, ob die Netzspannung mit der Spannung des 
Ladegerätes kompatibel ist.  

!

LADEVORGANGNG
1. Schalten Sie den Rollstuhl am Fahrpult aus (on/off 
Schalter).
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
3. Stecken Sie den Ladestecker in die Ladebuchse des 
Fahrpults (s. Zeichnung). Der Ladestandsanzeiger 
leuchtet zunächst rot (Ladung läuft) und dann grün
(Ladung abgeschlossen). Eine vollständige Ladung
(ganz entladen -> ganz voll) dauert ca. 8 Stunden.
4. Wenn die Ladung abgeschlossen ist, trennen Sie das 
Ladegerät von Rollstuhl und Netz.
ACHTUNG: Während des Ladevorgangs sind alle 
Rollstuhlfunktionen stillgelegt. Bitte schalten Sie den 
Rollstuhl erst wieder an, wenn das Ladegerät getrennt 
ist.

JOYSTICK

!LADEGERÄT

LED 
Ladestandsanzeiger

Lade-
stecker

Stecker
220V

!
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VASSILLI LADESTANDSKONTROLLE

Der HILO MPRO ist zum Wiedereinsatz geeignet. Vor jedem Wiedereinsatz ist 
eine Wartung wie im beigefügten Wartungshandbuch beschrieben durchzuführen. 
Gehen Sie in folgenden Schritten vor:
Sichtprüfung aller Rahmenteile auf Beschädigungen mit besonderem Augenmerk auf 
Schweißnähte.
Sichtprüfungen der Sitz- und Rückenbespannungen auf etwaige Beschädigungen.
Prüfung des Brustgurtes und der Kniepelotten auf Beschädigungen.
Prüfung aller Schraubverbindungen 
Prüfung des freien Laufes der Antriebs- und Lenkräder
Prüfung Greifreifen auf Beschädigung
Prüfung der Bereifung auf äußere Beschädigung
Prüfung Luftdruck (4,5 bar Antriebsrad, 2,5 bar Lenkrad soweit Luftrad)
Prüfung der Bremsen
Prüfung der Stehfunktion (Aktuator läuft gleichmäßig ohne Geräusche die auf eine 
Störung hinweisen könnten).
Prüfung der Kabelverbindungen an Rollstuhl und Ladegerät
Prüfung des Ladegerätes auf Funktion (Kontrolle: Anschluß an Rollstuhl: Leuchtdiode 
leuchtet rot)
Prüfung des Zubehörs, dabei soweit vorhanden, insbesondere der Antikippräder auf 
richtige Funktion und sichere Befestigung.
Prüfung der Batteriespannung.

Bei Fragen zur Bewertung von Auffälligkeiten im Rahmen der Wartung kontaktieren

Sie: Vassilli Deutschland Gmbh, Am Hillpark 1 32584 Löhne; Tel.: 0573298350; 
mail: info@vassilli-deutschland.de

Um die passende App herunterzuladen, verwenden 
Sie den QR-Code an der Seite oder auf dem Titelbild 
diesers Handbuchs.

Googleplay wählen

Die Batterie ist mit einem Bluetooth- Kommunikationssystem ausgestattet, mit dem 
Sie jederzeit bei eingeschalteter Rollstuhlelektronik, den Ladestand (und weitere 
Parameter) genau ablesen können. Dazu müssen Sie eine App auf Ihr Smartphone 
(Androd oder iOS)  laden Im Folgenden beschreiben wir das Vorgehen. Wenn Sie 
sich unsicher sind, lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler helfen: 

Installieren 
und öffnen

Gastmodus 
wählen

Wählen Sie "bei 
Nutzung dieser App" 
oder "Dieses Mal"

wählen "zulassen" wählen"

Sie erhalten 
Informationen über den 
Ladestatus der Batterie, 
die verbleibende Zeit bis 
zum vollständigen 
Aufladen, die Ladezyklen 
und die Temperatur der 
einzelnen Lithiumzellen. 



STEMPEL FACHHÄNDLER VERKAUFSDATUM

REGISTRIERUNGSDATUM

DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG 
MUSS BEI JEDER REPARATUR 

VORGELEGT WERDIEN.

VASSILLI

QR-CODE FÜR APP

VASSILLI Deutschland GmbH Am Hillpark 1, 32584 - Löhne
Tel 0049(0)5732.98350 - Fax 0049(0)5732.983515
E-mail: info@vassilli-deutschland.de www.vassilli.com

FÜR ALLE TECHNISCHEN ODER ANWENDUNGSINFORMATIONEN, 
WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN FACHHÄNDLER.

VASSILLI
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